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牙科手机清洗与保养方法
在口腔治疗中，牙科手机是使用最频繁的器械，而且品种繁多、结构复杂。由于手机内

部管路及空腔多，使用过程中患者的血液、唾液及各种碎屑会大量喷溅污染手机并进入手机

内部，同时，运转停止时产生的负压也会将血液、唾液和碎屑回吸入其内部。如手机清洗不

彻底，残留于手机内腔、缝隙等处的污物，经过高温灭菌后就会变成固态的垢物粘附于管腔

内壁、轴承和滚珠等处，这不仅会影响手机的使用性能和寿命，还会影响灭菌效果成为交叉

感染的重要媒介。因此牙科手机的清洗质量对保障医疗安全、提高手机性能、降低成本有着

非常重要的作用。本次小课堂将详细讲解牙科手机的清洗、保养步骤。

  步骤 4：将牙科手机连接相匹配的注

油适配器或接头后插入自动注油养护机

内进行注油。选择适宜的注油程序。

  步骤 1：将牙科手机从快接口或连线

上卸下，取下车针。

  步骤 2：将牙科手机放入机械清洗设

备内，固定牙科手机，选择正确的清洗

程序。机械清洗设备内应配有牙科手机

专用接口，其清洗水流、气流符合牙科

手机的内部结构。牙科手机不宜选用超

声波清洗。

  步骤 3：将清洗完毕的牙科手机从清

洗机中取出，用压力气枪对其内部进行

干燥。

  步骤 5：

将注油后的牙科手机打包封装。

  步骤 6：

对牙科手机进行压力蒸汽灭菌。
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